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一次元シンボルの上に二次元シンボルを二階建にした構造。

RSS合成シンボルを、2007年2月に名称変更し、GS1合成シンボル

日本では、医療用医薬品業界で採用され、医療機器業界では表示面積
が足りない場合に推奨されている

GS1 データバー合成シンボルとは

バイアル容器への表示 歯科研磨材料への表示
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GS1 データバー合成シンボルの表示

上段は 有効期限、ロット番号の情報

下段は 製品コードの情報

① AI (01) GTIN -14

② AI (17)  有効期限

③ AI (10)  ロット番号

①

② ③

有効期限・ロット番号

製品コード 1４桁(GTIN)


