
主担当 副担当 副担当
技術
委員

035
（第20回）

咽喉頭癌に対する
経口的ロボット支
援手術

中咽頭癌、下咽頭
癌、喉頭癌

H26.10.20

未承認医
療機器及
び適応外
医療機器

・da Vinci サージカルシステム
・da Vinci Siサージカルシステム
・5mm Monopolar Cautery
・5mm Needle Driver
・5mm Maryland Dissector
・5mm Flared Cannula
・Cautery Spatula Tip
インテュイティブサージカル合同会社

京都大学医学部附
属病院

伊藤 大門 佐藤 竹中
条件付
き適

先進医療技術審査部会にて継続審議の評価を受けた技術の再評価

整理
番号

先進医療名 適応症等 申請医療機関
承認
状況

医薬品・医療機器情報 総評
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受付日

審査担当構成員


